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Il fleboloiiusla Rosario Purpura, trovandosi 
al corrente dei perfezionamenti scientifici dei 
quali si è arricchita la bassa chirurgia in que- 
sti ultimi tempi, fa conoscere al Pubblico tutti 
gli strumenti di cui si è fornito, onde soccorrere 
l'umanità languente, con mezzi assai più effi- 
caci di quelli che finora ha posseduto l'arte 
salutare. 

Essendosi inoltre accuratamente informato 
dell'utilità di essi dal professore Ignazio Cata- 
liotli, reduce da un viaggio scientifico di quat- 
tro anni circa per Firenze, Parigi e Londra; 
fu maggiormente incoraggiato ad erogare una 
somma per «l'acquisto degli strumenti fra non 
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guari descritti. Vuoisi però notare die il sud- 
detto flebotomista, volendo meglio sperimen- 
tare l'efficacia dei nuovi strumenti, li ha messi 
in opera da sci mesi circa pria di renderli di 
pubblica ragione , perchè più sicuro e più 
franco possa rispondere a tutte le obbiezioni 
che gli potrebbero venir fatte. 

Gli strumenti che finora il Purpura ha ac- 
quistato sono: 

Una grande ventouse junod. 

Due scarificateurs à rcssort, à huit lames 
divergentes. 

Dodici ventome à pompe à succion con- 
tinuellc. 

Un tourniquet à saignée. 

Sci palette* à saignée. 

Un scarificateurs pour les gengives. 

Trenta porte-sangsues ordinaires en veire. 

Trenta serre-fines, di tutte le dimensioni. 
La grande ventouse junod è un cilindro di 
rame, che termina in basso a forma di sti- 
vale ove introducesi il piede e la gamba del- 
l'infermo sino al di sopra del ginocchio; e ter- 
mina in alto con un manicotto elastico, che 
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serve a legare Tarlo per toglierlo dal contatto 
dell'aria. Questo apparecchio può servire per 
tutle le diverse taglie. Nel centro dello sti- 
vale è un rubinetto che riceve il sifone di 
una sciringa di rame, per mezzo della quale 
estraendosi l'aria si forma in esso il vuoto. 
Così la gamba gonfla enormemente, ed il san* 
guc afluisce in gran copia nell'arto. In tal 
guisa si ottiene non solo la revulsione , ma 
bensì la derivazione istantanea del sangue dal 
punto flussionato, fino a che il fenomeno impo- 
nente, talvolta mortale, non si allontani. Que- 
sto apparecchio, è di prima necessità nei casi 
di emottisi o di epistassi, allorquando vi è 
co il Ir a indicazione al salasso della vena. 

11 suddetto flebotomista, consigliato dal pro- 
fessore Ignazio Calaliotti a mettere per la prima 
volta io stivale in persona di Giovanni San- 
toro affetto da gravissima emottisi , fu sor- 
preso nel vedere che, dopo venti minuti, ce- 
desse la flussione emorragica per non più ri- 
tornare in quel giorno. Dopo questo fatto in- 
coraggiatosi il Purpura, invitava i medici a pro- 
fittare in casi simili di questo apparecchio; e 
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non mollo dopo il professore Pignocco Io chia- 
mava in casa di Salvatore Cacioppo, il quale 
era affetto da ostinata e copiosa epistassi, che, 
facendo uso dello stivale, in dodici minuti ces- 
se completamente. Egli lo ha trovato così utile 
che ne proporrà lo acquisto alla Real Casa 
dei Malti per i frequenti casi di apoplessia so- 
lili ad accadere in quello stabilimento. 

Giova ancora citare in proposito che il pro- 
fessore Minà, uell'applicare detto apparecchio 
alla figlia della levatrice donna Nunzia Ai- 
tesi, affetta da flussione bronchiale con tosse 
ostinata, dopo pochi minuli migliorò di molto 
le condizioni dell'ammalata. Contemporanea- 
mente il professor Maggio ricavò utile effetto 
dall' applicazione dello stivale in persona di 
Francesco Serio, affetto pure da grave emottisi, 
e ciò per ben due volte. E stalo infine ado- 
perato dal professore Calati , dal professore 
Scibilia, e dal professore Delisi in diversi 
casi, e ne hanno ottenuto felici risultati. 

Qui è giusto però far conoscere quanto in 
proposito avvertiva il Cataliotli , cioè , che 
l'opportunità dell'applicazione dello stivale non 
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è lanlo facile a dilla prima, per come si pensa; 
poiché, usato male a proposito, non spiega 
bene la sua azione, e l'apparecchio sembra riu- 
scire inutile; nel mentre, diretto con opportu- 
nità dal criterio terapeutico, riesce efficacissimo. 

Egli quindi ha voluto stabilire una regola 
generale, perchè non si possa facilmente er- 
rare con il sudetto stivale; e consiste nellado- 
perarlo allorquando manca l'indicazione al sa- 
lasso della vena, e specialmente nelle malattie 
flu ss io nari e più che nelle congesti ve. Così 
la ventosa a stivale è di somma utilità e van- 
taggio agli infermi in tutte le flussioni cere- 
brali, negli accessi flussionari degli organi del 
respiro, nelle malattie del cuore, e dei grossi 
vasi in taluni casi di monomania, che lungo 
sarebbe descrivere. 

I scarificatcurs à ressort à huit lames 
divergentes , modificati dallo Charrière of- 
rono un meccanismo diverso da quelli che 
si usano comunemente, e possono essere im- 
piegati simultaneamente, perchè i due scari- 
ficatori sono compresi nel medesimo apparec- 
chio. Questi strumenti vanno accompagnali dal- 
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le venlouses à pompe à succion continuelle, 
le quali si applicano dopo i scarificatori per 
aspirare il sangue ; la qual cosa si ottiene 
per mezzo della pressione che si esercita so- 
pra talune palle di caoutchouc che soprastanno 
alle ventose di cristallo: e ciò senza il soccorso 
del fuoco, come si adopera ordinariamente. 
Per mezzo quindi della pressione che si eser- 
cita sulle palle suddette, si flussiona pria la pel- 
le, quindi si applicano i scarificatori, ed in- 
fine si mettono le veniouse à pompe, e si 
cstrae il sangue. 

Il tourniquet à saignéc serve per compri- 
mere la vena sulla quale devesi praticare il 
salasso. La compressione che esercita questo 
strumento spiega la sua azione nel punto su- 
periore della vena, e consentivamente in tutto 
l'arto. Questo strumento è stato dal Purpura 
trovato di mirabilissimo effetto nel salasso del- 
la giugulare. Esso inoltre trova la sua indica- 
zione nella emorragia per ferita dei vasi; nei 
quali casi , essendo i salassatori per primi 
spesso invitati a medicare simili lesioni, lo stru- 
mento in parola riesce utilissimo applicandolo 
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al, (li s^ra del punto della enigmi < 
dalla signora Bisso invitalo ilPurpura a frenare 
l'emorragia dell'arteria palmare superficiale per 
ferita lacera prodotta da un pezzo di cristallo, 
pervenne egli ad arrestarne l'emorragia fino 
a che fu chiamalo il professore Calaliolti. 

Le paleUes à saiyiwe servono unicamente 
a misurare con esattezza la (piantila del san- 
gue che vuoisi eslrarre dai salassi. A tale cf- 
fetlo vi sono in delle scodelle di rame biacco 

' MiUlì ^ 'llt" f l> I fft Al ». ' | l '.' v ' ■ • ri 

le scale numeriche graduate, per le quali non 
si può più errare nella quantità del sangue 
clic viene ordinato dal medico: mentre invece 

;iljs / ■ 1 1? T tr f \ 1 » ' '"mi r (I li » I 

si erra facilmente allorché l'occhio spio deve 
calcolare la quantità del sangue in recipienti 

ì versi. 

in*» nTt' 

Lo seavificateuv pouv Ics genyivcs serve 
per il salasso locale di questi organi. Esso 
non olire altro di particolare che la sola forma, 
onde si adopera con molla facilità. 

I povle-sanysues ovdinaives en verve sono 
utilissimi in tulli quei casi, nei (piali la mignat- 
ta non può penetrare. Essi sono formati di ca- 
nali di cristallo, tagliati a becco «li flauto in 
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difersi sensi per essere facilmente applicati. 
Le mignatte vi si pongono dentro, e con un 
piccolo stantuffo di osso vengono spinte in- 
nanzi , fino a che arrivino al punto designato 
come nell'utero, nel dietro bocca, senza inco- 
modare molto l'inférmo. 

Ci ha ancora un altro vantaggio, e consi- 
ste neir applicarli anche all' esterno in punti 
ben distinti, e determinati. 

Si avverta però che le mignatte le quali 
si adoperano con questi strumenti debbono 
essere di buona qualità, e non mài usate. 

I scrre-fìnes del signor Vidal (de Cassisi 
meritano in ultimo speciale considerazione, pel 
rapporto delle emorragie prodotte dalle mor- 
sicature delle mignatte, come eziandio nella riu- 
riione delle ferile. Questo strumento è una spe- 
cie di piccola pinzetta d'argento, la quale compri- 
me i tessuti che afferra con tanta fermezza, che 
impedisce lo scolo del sangue. Riunisce an- 
cora i labbri delle ferite, per la qual cosa i* 
preferibile in certi casi alla sutura; e ciò, oltre 
al risparmio del tempo col quale s'impiegano. 

II Purpura fa eziandio conoirere al Pub- 
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blico che, oltre la collezione degli strumenti 

che attualmente possiedo, ne attende ancora 
degli altri interessanti, ed un assortimento di 
apparecchi in caoulclmuc, come le pelote* à 
tamponnemonl per le melrorragie e le epi- 
stassi, i pessaires à air /face, ed i pessaires 
à réservoir d'air, dei quali ne renderà avvi- 
sato il Pubblico tostochè li avrà ricevuto. 
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